Instrument 


Manufacturer 

Model Number 

Serial Number 

Purchase Year 

GC system 1 

GC 

BOSTON DRUG LAB INSTRUMENT INVENTORY 

Agilent 

6890N G1530N 

CN 10631206 

AS of 4/1/2010 

2006-GOOD 

Autosampler 

Agilent 


7683B G2913A 

CN 62834193 

" 

Computer 

HP 


HPCOMPAQ 

MXL6250XHV 

" 

Printer 

HP 


LaserJet 2420D 

CNGKJ84973 

11 

GC System 2 

GC 

Agilent 


6890N G1530N 

CN 10432048 

2006-GOOD 

Autosampler 

Agilent 


7683B G2913A 

CN43120309 

" 

Computer 

HP 


HPCOMPAQ 

USU430092ZT 

" 

Printer 

HP 


LaserJet 2300D 

CNBGH49070 

11 

GC System 3 

GC 

Agilent 


6890 G1530A 

US00032026 

2002-GOOD 

Autosampler 

Agilent 


7683 G2613A 

USO2714076 

" 

COMPUTER 

HP 


KAYAK XM600DT 

US03568176 

" 

PRINTER 

HP 


LASERJET 2100 

USGG055531 

11 

GC SYSTEM 4 

GC 

AGILENT 


6890 G1530A 

US00025675 

1999-0K 

AUTOSAMPLER 

AGILENT 


7683 G2613A 

US90204390 

" 

COMPUTER 

HP 


KAYAK XA6/350 

US83752848 

" 

PRINTER 

HP 


LASERJET 2200D 

JPDGG25167 

11 

GC-5 

AGILENT 


6890 G1530A 

US00028526 

1999-OK 

AUTOSAMPLER 

AGILENT 


7863 G2613A 

US92207499 

OK 

COMPUTER 

DELL 


NA 

NA 

NOT WORKING 


INFRA-RED SPECTROPHOTOMETER 




IR 

PERKIN ELMER 

SPECTRUM ONE 

73816 2005 GOOD 

COMPUTER 

DELL 

DELL-DHM 

FC04771 

PRINTER 

HP 

DESKJET5650 

NA 


UV SPECTROPHOTOMETER 




UV 

BEKMN/COLTR 

DU 800 

8003263 2005-Good 

COMPUTER 

IBM 

MT-M 8215 DN5 

LKXDY24 

PRINTER 

HP 

DESKJET 5650 

NA 


HPLC SYSTEM 


Condition 


Folk OIG PRR 006564 



DEGASSER 

HP 

BINARY PUMP 

HP 

AUTOSAMPLER 

HP 

COLUMN COMPARTMNT 

HP 

DETECTOR 

HP 

COMPUTER 

HP 

PRINTER 

HP 


MICROSCOPES 

presently in use 

8 stereromicroscopes 


7 light microscopes 


ANALYTICAL BALANCES 

in use 

13 Analytical Balances 
15 Toploaders 


GC/MS SYSTEMS 


SYSTEM 4 

GC 

AGILENT 6890 

MSD 

AGILENT5973 

AUTOSAMPLER 

AGILENT 

COMPUTER 

HP 

PRINTER 

HP 

SYSTEM 5 

GC 

AGILENT 

MSD 

AGILENT 

AUTOSAMPLER 

AGILENT 

COMPUTER 

HP 

PRINTER 

HP 


SYSTEM 6 


1100 JP63201996 N/A OK 
1100 US53700301 
1100 US54000398 
1100 US54000740 
1100 JP55101140 
KAYAK HU US85181722 


LASERJET 2100 


USCB005992 


2 new stereomicrosopes in storage 


storage 


2 analytical 

3 toploaders 



Folk OIG PRR 006565 



GC 

AGILENT 

6890N G1530N 

CN10244001 

2003 OK 

MSD 

AGILENT 

5973 G2577A 

US21843303 

" 

AUTOSAMPLER 

AGILENT 

G2613A 

CN30429193 

" 

COMPUTER 

HP 

VECTRA VL420DT 

US22109330 

" 

PRINTER 

HP 

LASERJET4000 

USMC071005 

11 

SYSTEM 7 

GC 

AGILENT 

6890N G1530N 

CN 10724010 

2006 OK 

MSD 

AGILENT 

5975 INERT 

US65125812 

" 

AUTOSAMPLER 

AGILENT 

G2913A 

CN72441374 

" 

COMPUTER 

HP 

COMPAQ DC 7700 

2UA7230K02 

" 

PRINTER 

HP 

LASERJET P3005D 

CND1D25603 

" 


Folk OIG PRR 006566 



